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PREMIERE EXTRACTION SUR PHASE SOLIDE (SPE) POUR LA CONHRMATION DES 
METABOLITES DE LA TESTOSTERONE PARGC/C/IRMS 


I ASSURANCE QUAUrt 
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Application : 

Duree d'extraction pour un tube: 

Tube utilise: 

Type de cartouche utilisee: 


ImisO.spe 
13.30iiiiD 

Kimble 16x100111111 

Bond Elut C18 Varian 500mg/3njl 
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Documents utilises: I-M-Ol, I-N-02 


1. DISPOSITION DES SOLVANTS : 

Voie 1 : Methanol 

Voie 2 : Eau ultrapure 
Voie 3 : Acetonitrile 
Voie 4 : Rien 
Voie 5 : Rien 
Voie 6 : Rien 
Voie 7 : Rien 
Voie 8 : Rien 
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Les voies 4, 5, 6, 7 et 8 restent a I'air libre 
2. LANCEMENT DE L'EXTRACTION . 

Effectuer les puges eau, air et/ou solvant. Voir I-M-02. 

Positionner a droite les tubes a extraire et a gauche les tubes de recueil et placer les cartouches . 

L'ordre de passage est le suivant: 
Blanc urinaire 1 
Echantillon 1 
Blanc uriaire 2 
Echantillon 2 
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Pour lancer I'extraction, voir I-N-02. 
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